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ANEXO   A 
 

RESULTADO DE CALIBRACIONES DE  

LA CÉLULA DE CARGA Y LOS LVDT 
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Figura A1. Curva de calibración de la célula de carga del equipo triaxial con control de succión. 

 

 
Figura A2. Curvas de calibración de los transductores LVDTs miniatura modelo SM3 de Solartron (LVDT 
1 y LVDT 2, para medidas internas de deformación axial).  
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Figura A3. Curva3 de calibración del transductor LVDT modelo B7.5 de Solartron, con rango de trabajo de 
±7.5 mm, fijado en el pistón de carga (para medidas externas de deformación axial).  
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